
・壁が補強されている場合
株式会社 歯愛メディカル『Ci殺菌灯キャビネット』取付け手順書1.

２．取付金具のネジ穴位置に目印を

付けます。
１．『Ci殺菌灯キャビネット』壁取付け

用原寸図を使用して取付け位置を決

めます。

３．取付金具を付属の木ネジ

（4.2×40）で固定します。（３本）

４．キャビネットのフックを取付金具に

引っ掛けます。
５．キャビネット取付終了。

※注意

木ネジはしっかり締め付けてください。


