
■診察台の組立て手順
昇降台のペダル側と天板の体重計スイッチが合うように
昇降台の４箇所の穴に天板を乗せて、付属のナットを締め付けてください

固定用のボルト
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M8用スパナ 13を
ご使用ください

穴

組立の際、ネジ部等で怪我をする
恐れがありますので、手袋の着用
をお願いします

注意！

※電動診察台はフットペダル側に
　天板の体重計スイッチを合わせてください


